
aj-Analysensystem multi EA 2000; multiWin 4.03; Geräte-Nr.: 4-133/H

AnalysenReport

Proben-ID: 090804XXXXXX
Analysenzeitpunkt: 07.09.2009 14:02:05 +0200 Methode: TC

Benutzer: Labor

Probentyp: Probe (Kremationsasche)
Status: Messung erfolgreich abgeschlossen

Probenmenge: 32.70mg

Bestimmungen: 1-1

Ofentemperatur: 1200°C

c I SD VK k0 k1 k2 TF

TC-20000ppm 141.8g/kg 426'742FE 188.31 0.010422 - 1
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